
71590-R00-WEB   © Performance Health Supply, LLC  2024 1

Premium Toilet Seat Risers EN

081106772 Premium 17" Diameter Toilet Seat Riser - Standard

081106780 Premium 19.5" Diameter Toilet Seat Riser - Elongated

Description

Installation Instructions
Please ensure you fully read these instructions before installing.
1. Please remove the existing toilet seat from the bowl. Seats are 

generally attached by a pair of bolts/nuts located under the rear 
rim of the toilet. 

2. The installation armrests of the toilet seat riser provide the user 
with additional support to aid getting and on and off the toilet 
seat riser – if required please follow steps below from Step 3-6

3. Place one armrests at a time into the arm holes on the toilet seat 
riser. Please ensure the click buttons are facing outwards away 
from the toilet seat riser.

4. Depress the click buttons at the front of the armrests and slide 
the armrests into position. You will hear a “click” noise which 
denotes that the arm has been fully engaged into its position. 
Please ensure the click button has fully protruded through the 
hole. 

5. Now repeat the process for the back of the armrests.
6. Now repeat the process for the other arm so that you have both 

armrests locked into position.
7. If you wish to remove the armrests, press the click button while 

pulling up on the armrests. Now repeat process for the other 
armrests so both armrests have been removed. 

8. Now position the toilet seat riser onto the toilet bowl and center 
as necessary to ensure the toilet seat riser is positioned correctly 
in place

9. Now attach the original toilet seat to the bowl so it is positioned 
over the toilet seat riser

10.Please ensure weight distribution is centered over toilet seat and 
not too forward over the toilet seat or too far to one side to 
eliminate any form of tipping.

Regular Maintenance
• Regularly check the Toilet Seat Riser for damage and wear, 

paying special attention to the seat 
• Do not use the Toilet Seat Riser if the plastic seat is cracked or 

deformed in anyway. 
• To clean the unit after each use, wipe clean as required with a 

bathroom disinfectant and a soft cloth
• Do not use any abrasive cleaners or scourers that will scratch
• Do not use water temperature in excess of 176 degrees         

Fahrenheit (80 degrees Celsius)

 CAUTION
• Before each use please ensure the seat is positioned correctly, 

secure and stable in place before use
• If the end user is struggling to use this item please ensure there is 

supervision and assistance at all times whilst in usage mode
• The toilet seat riser is not to be used to support more than 300lbs 

(136kg)
• Under no circumstances should you stand on the toilet seat riser 

Standard

Elongated

Limited Product Warranty
Performance Health Supply, LLC warrants that all products shall 
be free from manufacturing defects for a period of one year 
from the date of shipment. OTHER THAN THE FOREGOING 
WARRANTY, PERFORMANCE HEALTH SUPPLY, LLC MAKES 
NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER MATTER 
RELATING TO THE PRODUCT. Customer must notify 
Performance Health Supply, LLC of any manufacturing defect 
within five days of discovery of the defect. Upon a determination 
by Performance Health Supply, LLC that the product is 
defective, Performance Health Supply, LLC sole and exclusive 
obligation shall be to provide customer with a replacement 
product or a full refund of the purchase price, at the sole 
discretion of Performance Health Supply, LLC, and to reimburse 
customer for any return freight costs. In no event shall 
Performance Health Supply, LLC be liable for any other costs or 
expenses including lost profits or direct, indirect, consequential, 
incidental or punitive damages. The warranty set forth herein 
shall govern all purchases, notwithstanding any inconsistent 
terms and conditions of customer’s purchase order.

Serious events experienced from using this product should be 
reported immediately to Performance Health and to the local 
Competent Authority.

Max
User Weight

300
lbs

136
kg



Distributed in Canada By:
Performance Health Canada Inc 
6715 Millcreek Drive, Unit 2 
Mississauga, ON L5N 5V2 Canada 
+1800-665-9200 
www.performancehealth.ca 

Distributed in the USA By:
Performance Health Supply LLC
W68 N158 Evergreen Blvd 
Cedarburg, WI 53012, USA 
+1800-323-5547 
www.performancehealth.com 
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Rehausseurs de WC Premium FR

081106772

081106780

Instructions d’installation
Veuillez lire l’intégralité de ces instructions avant de procéder 
à l’installation.
1. Veuillez retirer l’abattant existant de la cuvette. Les abattants 

sont généralement fixés par une paire de boulons/écrous situés 
sous le rebord arrière des WC. 

2. Les accoudoirs du rehausseur de WC offrent à l’utilisateur un 
appui supplémentaire pour l’aider à s’asseoir et à se relever du 
rehausseur de WC. Si nécessaire, veuillez suivre les étapes 3 
à 6 ci-dessous.

3. Placez un accoudoir à la fois dans les trous réservés aux 
accoudoirs du rehausseur de WC. Veillez à ce que les goupilles 
soient orientées vers l’extérieur, à l’écart du rehausseur de WC.

4. Appuyez sur les goupilles situées à l’avant des accoudoirs et 
faites glisser les accoudoirs en position. Vous entendrez un 
« clic » qui indique que l’accoudoir est correctement enclenché. 
Vérifiez que la goupille est entièrement sortie de l’orifice. 

5. Répétez l’opération pour l’arrière de l’accoudoir.
6. Répétez l’opération pour l’autre accoudoir, de manière à ce que 

les deux accoudoirs soient verrouillés en position.
7. Si vous souhaitez retirer les accoudoirs, appuyez sur la goupille 

tout en tirant l’accoudoir vers le haut. Répétez l’opération pour 
l’autre accoudoir de manière à ce que les deux accoudoirs 
soient retirés. 

8. Placez maintenant le rehausseur de WC sur la cuvette et 
centrez-le, si nécessaire. 

9. Fixez maintenant l’abattant d’origine sur le rehausseur de WC. 
10.Veillez à ce que la répartition du poids soit bien centrée sur le 

rehausseur de WC, c’est-à-dire qu’il ne soit pas trop en avant 
ni trop sur le côté afin d’éviter toute forme de basculement.

Entretien régulier
• Vérifiez régulièrement que le rehausseur de WC n’est pas 

endommagé ou usé, en accordant une attention particulière 
à l’assise. 

• N’utilisez pas le rehausseur de WC si le siège en plastique est 
fissuré ou déformé de quelque manière que ce soit. 

• Pour nettoyer le dispositif après chaque utilisation, essuyez-le 
avec un désinfectant pour salle de bains et un chiffon doux.

• N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de produits à récurer 
qui peuvent rayer.

• N’utilisez pas de l’eau à plus de 80 degrés Celsius

 ATTENTION
• Avant chaque utilisation, assurez-vous que le siège est correcte-

ment positionné, fixé et stable.
• Si l’utilisateur a du mal à utiliser ce produit, assurez-vous qu’il est 

surveillé et assisté à tout moment pendant son utilisation.
• Le rehausseur de WC ne doit pas être utilisé avec des personnes 

de plus de 300 livres (136kg).
• Vous ne devez en aucun cas vous tenir debout sur le rehausseur 

de WC. 

Version standard

Version allongée

Garantie limitée
Performance Health Supply, LLC garantit que tous les produits 
sont exempts de défauts de fabrication pendant une période 
d’un an à compter de la date d’expédition. À L’EXCLUSION 
DE LA GARANTIE PRÉCÉDENTE, PERFORMANCE HEALTH 
SUPPLY, LLC NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À LA 
QUALITÉ MARCHANDE, À L’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER OU À TOUTE AUTRE QUESTION RELATIVE AU 
PRODUIT. Le client doit informer Performance Health Supply, 
LLC de tout défaut de fabrication dans les cinq jours suivant 
la découverte du défaut. Si Performance Health Supply, LLC 
détermine que le produit est défectueux, la seule et unique 
obligation de Performance Health Supply, LLC sera de fournir 
au client un produit de remplacement ou un remboursement 
complet du prix d’achat, à la seule discrétion de Performance 
Health Supply, LLC, et de rembourser au client tous les frais de 
transport de retour. En aucun cas Performance Health Supply, 
LLC ne pourra être tenu responsable de tout autre coût ou 
dépense, y compris du manque à gagner ou des dommages 
directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs. La 
garantie énoncée dans le présent document régit tous les 
achats, nonobstant toutes conditions générales contradictoires 
figurant dans le bon de commande du client.

Tout événement grave dû à l’utilisation de ce produit doit être 
immédiatement signalé à Performance Health et à l’autorité 
locale compétente.

Poids maximal 
de l’utilisateurDescription

Rehausseur de WC Premium de 17 po. 
de diamètre – Version standard

Rehausseur de WC Premium de 19,5 po. 
de diamètre – Version allongée

300
livres

136
kg


